


RESOLUCIÓN 2183 DE 2004  

!
!
El Ministerio de Salud a través de la Resolución 2183 de 2004 adopta el Manual 
de Buenas Prácticas de Esterilización para Prestadores de Servicios de Salud, 
el cual garantiza a los usuarios la calidad de la atención y regula las actividades 
de esterilización de los prestadores de servicios de salud.!
!
El Manual de Buenas Prácticas de Esterilización se constituye en una 
herramienta indispensable para el desarrollo de los procesos y actividades de 
esterilización de los Prestadores de Servicios de Salud 



RIESGO DE DISPOSITIVOS MEDICOS

CLASIFICACION

CRITICOS Estos dispositivos representan un riesgo alto de 
infecci—n si est‡n contaminados con cualquier 
microorganismo, por lo que deben estar siempre 
estŽr i les. Ejemplos: instrumental quirœrgico, 
instrumental odontol—gico entre otros.

SEMICRITICOS Estos art’culos deben estar libres de toda forma 
vegetativa de los microorganismos y de preferencia, 
deben ser estŽriles. En caso de que la esterilizaci—n no 
sea posible, deben recibir, al menos, un procedimiento 
de desinfecci—n de alto nivel. Ejemplos: Equipos de 
terapia respiratoria, anestesia y equipos de endoscopia 
digestiva .

NO CRITICOS En general solo requieren limpieza y secado y en 
ocasiones desinfecci—n de bajo nivel. Ejemplos: !
Unidad odontol—gica, incubadoras, entre otros.



PROCESO DE ESTERILIZACION

PROCESOS

LIMPIEZA •Baja la biocarga que permitir‡ una manipulaci—n por 
parte del operario quien deber‡ llevar puestos los 
elementos de protecci—n. !
•!
•Elimina restos de sangre.

DESINFECCION •Elimina todos o muchos microorganismos patogŽnicos 
con excepci—n de esporas bacterianas. !
!
•Puede ser de alto, intermedio o bajo nivel.

ESTERILIZACION • Elimina todos los microrganismos incluidas las esporas 
bacterianas. !
•!
•La esterilizaci—n es asegurada por la combinaci—n de 
los resultados de los indicadores f’sicos, qu’micos y 
biol—gicos.



PRODUCTOS LIMPIEZA Y DESINFECCION

PRODUCTOS

LIMPIEZA • Jab—n Enzim‡tico

DESINFECCION ALTO NIVEL • Glutaraldehido al 2%

DESINFECCION NIVEL INTERMEDIO • Alcohol 60% - 80%

DESINFECCION NIVEL BAJO • Cuaternarios de Amonio



 
 
 
 
 

 DESINFECTANTES QUIMICOS
GLUTARALDEHIDO!
!
!
●Es un dialdehído saturado disponible comercialmente en solución acuosa 
ácida, estado en el que generalmente no son esporicidas.!

  
●Unicamente cuando la solución se "activa" (se hace alcalina) a un pH de 
7,5 a 8,5, la solución se convierte en esporicida.  !
!
●Se utiliza más comúnmente como desinfectante de alto nivel en 
instrumental médico como endoscopios, equipo de terapia respiratoria, 
dializadores, transductores, equipo de anestesia, tubos de espirometría, y 
hemodializadores y dializadores!
!
●Vida útil de 14 a 28 días debido a la polimerización de las moléculas 
de glutaraldehído a niveles de pH alcalinos.



DESINFECTANTES QUIMICOS
GLUTARALDEHIDO!
!
●No se recomienda usar formulaciones de glutaraldehido a concentraciones 
iniciales inferiores al 2% son inefectivas. 
!

●El tiempo para alcanzar desinfección de alto nivel mínimo 20 minutos. 
!

●Los vapores de glutaraldehído son tóxicos causando irritación de vías 
respiratorias, mucosas y piel por lo tanto debe utilizarse en áreas bien 
ventiladas, en recipientes plásticos con tapa y el operario debe utilizar los 
elementos de protección personal. Por ningún motivo y bajo ninguna 
circunstancia, este agente debe utilizarse sobre superficies ambientales.



DESINFECTANTES QUIMICOS
ALCOHOL !
● Agente químico soluble en agua y en el ámbito hospitalario se hace 

referencia al alcohol etílico y al alcohol isopropílico. Frente a las formas 
vegetativas de las bacterias, actua más rápidamente como bactericida que 
como bacteriostático; es también tuberculicida, fungicida y virucida, pero 
no destruye las esporas bacterianas. !

● La capacidad germicida disminuye considerablemente en concentraciones 
por debajo del 50%; su concentración bactericida óptima está entre el 60% 
y 90%  !

● El alcohol etílico y el alcohol isopropílico no son desinfectantes de alto 
nivel. !

●  Se puede utilizar para desinfectar superficies externas de equipos. 



DESINFECTANTES QUIMICOS

Cuaternarios de Amonio 

!
●Utilizados como desinfectantes de bajo nivel para aplicar sobre superficies 
ambientales hospitalarias. 
!

●La acción germicida de los cuaternarios de amonio es bastante limitada por lo 
que su recomendación de uso limita a la desinfección de superficies 
ambientales como pisos, muebles y paredes. No se recomienda para el manejo 
de derrames de sangre.



DETERGENTE MULTI ENZIMATICO !
Es una formula múltiple en forma líquida de PH neutro que contiene enzimas 

hidrolíticas que eliminan todo tipo de materia orgánica en instrumentos 
odontológicos, médico, quirúrgicos, micro cirugías, endoscópico, ortopédico 
y lavadoras de ultrasonido.  

!
CONTIENE: LIPASA, PROTEASA, AMILASA y CARBOHIDRASA y un lubricante 

natural que da brillo y protecci—n al instrumental despuŽs de cada 
lavado.  

!
PRESENTACIÓN  
➢Frasco por 500 m.l con dosificador. 

➢Galón 3.500 m.l con dosificador

    GARHOX MULTIENZIMÀTICO
LIMPIEZA



MODO DE USO
1. Diluir 5 ml. de Garhox Multienzimático  en un 

litro de agua potable.!
2. Sumerjir completamente el instrumental en 

la cubeta con la mezcla de Garhox 
Multienzimático.!

3. Dejar actuar entre 5 a 10 minutos.!
4. Retirar el instrumental de la mezcla, cepillar 

y lavar con abundante agua potable o 
destilada.!

5. Secar el instrumental y pasar a Garhox 30.

100 % BIODEGRADABLE

Cambiar la preparación cada 12 horas o de  
Acuerdo al protocolo.



!
• Desinfectante de alto nivel. 
• Es virucida,esporicida y bactericida.!
• En el momento que se activa 

cambia de un ph de 3.5 a 8.5,el 
cual se mantiene por los 30 dias.!

• Cuenta con un potente anticorrosivo 
que protege el instrumental.!

• No contamina el medio ambiente!!
Presentaciones:!!
Medio litro  500 mL.!
Litro    1.000 mL.!
Galón   3.850 mL.!!

!
GARHOX SUPERFICIESDESINFECCION DE 

ALTO NIVEL

GARHOX SUPERFICIES



!
!
!
!
1.Utilice siempre guantes y tapabocas.!
2.Vierta el contenido de la solución activadora 

de garhox 30.!
3.Agite durante 30 segundos hasta que cambie 

de color.!
4.Vierta la solución en una cubeta plástica 

limpia con tapa.!
5.Sumerja el instrumental seco que viene del 

garhox multienzimático y deje actuar durante 
20 minutos para una desinfección de alto 
nivel.!

6.Pasados los 20 minutos, enjuague el 
instrumental, séquelo y llévelo al proceso de 
esterilización.!

!!
!

COMO UTILIZARLO



!
• Agregue el contenido del sobre inactivador. 
• Bata bien y deje actuar 15 minutos. 
• Pasado este tiempo puede desecherlo por el sifón.

        PROCESO DE INACTIVACION 
DEL GLUTARALDEHIDO



GARHOX ALCOHOL
ALCOHOL ETÍLICO AL 80%

Desinfecta de forma rápida equipos médicos,  
dispositivos médicos y de estética.!
!
• PIEZAS DE MANO!
• MICROMOTORES!
• CONTRA ANGULO!
• SCALERS!
!

Evita la transmisión de agentes infecciosos.!
!
Presentación: 
!
Frasco por 240 ml

DESINFECCION NIVEL 
INTERMEDIO



GARHOX SUPERFICIES
Desinfectante de áreas y superficies.

✓ Amonios cuaternarios de quinta 
generación.!

✓ Proteasa + alcohol.!
✓ Detergentes.

ACCIÓN 
!

• Virucida!
• Bactericida!
• Germicida!
• Fungicida!
• Mildiucida

Presentaciones: 
!
3850 ml, 500 ml y 120 ml. 

DESINFECCION NIVEL 
BAJO



GARHOX SUPERFICIES
USO 
!
• Consultorio Odontológico.!
• Instituciones de salud.!
• Hospitales.!
• Centros de Salud.!
• Centros de estética.!
• Centros veterinarios.

DISEÑADO PARA 
!

• Una profunda limpieza.!
• Desinfección.!
• Desodorización. 

DESINFECCIÓN ÁREAS 
!

• Escupideras!
• Unidades!
• Paredes!
• Pisos!
• Sanitarios!
• Camillas!
• Incubadoras!
• Mesas de procedimientos!
• Equipos medico!
• Dispositivos termosensibles!
• Contenedores de basura!
• Barandas

APLICACIONES: 
!
Atomice GARHOX SUPERFICIES en la superficie, dejando actuar por!
1 minuto, seque cualquier exceso, no requiere enjuague.


